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1. 継手（C）を挿入して締めてくださ
い。 必要であれば、アプリケーショ
ンに適したシール方法を選択して
ください。

C

2. アダプターに焼付防止用のグリス
を塗ってください。 袋ナットのネジ
部（A）、スリーブ（B）、継手（C）のネ
ジ部とテーパ部分
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3. 継手にスリーブを置いてください。 
注意： 継手のテーパ部分にスリー
ブを合わせてください。 
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4. 袋ナットを取り付けて、センサー
（D）を挿入してください。

D

�

5. 手で袋ナットを締めて、その部分に
線（E）を付けてください。

E

6. 必要な取り付けの深さにセンサー
を調整し、その部分で袋ナットをス
パナで締め付けてください。 セン
サーが固定するまで袋ナットを締
め付けてください。

再取り付けについて
センサーの清掃をする場合、袋ナットを緩めることでセンサーを取り外すことができま
す。 清掃完了後は、袋ナットを締め付け、センサーを取り付けてください。


